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1.Informaciéon Basica

1.1.0bjetivos de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

1. Capacidad para estimar de dosis que reciben los pacientes en las diferentes exploraciones odontolégicas con

2. Capacidad para estimar de dosis que se pueden recibir en las diferentes areas de un servicio odontolégico que
usa equipos de RX;

3. Toma de decisiones desde el punto vista de la proteccion radioldgica;

4. Capacidad para clasificacion de zonas y personal segun el reglamento de proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes;

5. Capacidad de andlisis, sintesis y comunicacion oral y escrita sobre temas relacionados con la proteccion
radiolégica,;

6. Motivacion por la calidad;
7. Adaptacion a nuevas situaciones e iniciativas.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulacion

- Dotar a los alumnos de los conocimientos teéricos y practicos que les capaciten para dirigir las instalaciones de
rayos X con fines de diagnéstico dental regin legislacion Espafiola.

- Conocer el riesgo que supone el uso de las radiaciones ionizantes y los efectos biolégicos que pueden producir
en los seres vivos, especialmente en las personas sometidas a pruebas diagndsticas en el &mbito dental.

- Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de equipos de rayos X dentales, la normativa y legislacion que
regula su uso tanto nacional como internacional (requisitos técnico-legal-administrativos).

- Adquirir los conocimientos basicos de proteccion radioldgica tanto desde el punto de vista del paciente como
desde el del trabajador expuesto y el del publico.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura

- Dotar a los alumnos de los conocimientos tedricos y practicos que les capaciten para dirigir las instalaciones de
rayos X con fines de diagnéstico dental.

- Conocer el riesgo que supone el uso de las radiaciones ionizantes y los efectos biolégicos que pueden producir
en los seres vivos, especialmente en las personas sometidas a pruebas diagndsticas en el ambito dental.

- Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de equipos de rayos X dentales, la normativa y legislacion que
regula su uso tanto nacional como internacional (requisitos técnico-legal-administrativos).

- Adquirir los conocimientos basicos de proteccién radioldgica tanto desde el punto de vista del paciente como
desde el del trabajador expuesto y el del puablico.

Contenido del programa de formacion para la direccion de las instalaciones de rayos x con fines de diagndstico dental
actualizando la INSTRUCCION IS-17, de 30 de enero de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre la
homologacién de cursos o programas de formacion para el personal que dirija el funcionamiento u opere los equipos en las
instalaciones de rayos X con fines de diagnéstico médico y acreditacion del personal de dichas instalaciones.

La Asignatura esta homologada segun 1S-17 por el CSN de modo que los alumnos que superen la asignatura, hayan
asistido a mas del 90 % de las clases tedricas y hayan realizado las practicas (requisitos exigidos por el CSN) podran recibir



(al retirar su titulo de grado) el diploma con la acreditacion para DIRIGIR INSTALACIONES DE RAYOS X CON FINES DE
DIAGNOSTICO MEDICO DENTAL.

2.Competencias y resultados de aprendizaje

2.1.Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante serd mas competente para dirigir y operar una instalacion de RX con fines de
disagnoéstico dental.

La superacion de la asignatura dara lugar a la obtencién del diploma que ACREDITA PARA
DIRIGIR INSTALACIONES DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO DENTAL, segun
por acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear de fecha de 22 de Enero de 2009 (segun instruccion
IS-17 de 30 de Enero de 2008).

El Consejo de Seguridad Nuclear exige que las clases tedricas, las practicas y el examen final se realicen de manera
presencial. En el caso en el que no se realizaran las practicas y el examen final de forma presencial, el Consejo de
Seguridad Nuclear NO permitira que se entregue el diploma que ACREDITA PARA DIRIGIR INSTALACIONES DE
RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO DENTAL.

2.2.Resultados de aprendizaje
El estudiante, para superar esta asignatura, debera demostrar los siguientes resultados...

Conocer la legislacion Espariola y su responsabilidad a la hora de dirigir una instalacién de radiodianéstico dental.
Conocer los criterios de proteccion radioldgica aplicables a una instalacion de radiodiandstico dental.
Conocer el riesgo que supone el uso de las radiaciones ionizantes y los efectos biolégicos
que pueden producir en los seres vivos

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje

Cumplimiento de la legislacion Espafiola en lo relativo al uso de las radiaciones ionzantes en radiologia dental.

3.Evaluacion

3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluaciéon para cada prueba

El estudiante debera demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion:

Tedricos: Examen final tipo test (60 preguntas tipo test de respuesta Unica con 4
posibles respuestas). Habra dos examenes intermedios de 10 preguntas cortas cada
uno.

Practicos: Asistencia y Realizacion de memorias.

La asignatura se aprueba con un 90 % de asistencia a clases tedricas, asistencia a
todas las préacticas, con al menos 45 respuestas correctas en el examen final y con
una nota final superior a 5. La nota final de la asignatura seré la media entre la nota del
examen final y la media de las notas de los dos parciales.

4. Metodologia, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1.Presentacion metodoldgica general
El proceso de aprendizaje que se ha disefiado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

- Promover el aprendizaje de manera autbnoma de nuevos

conocimientos y técnicas, asi como la motivacion por la calidad.

- Saber compartir informacion con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

- Comprender y reconocer los principios de ergonomia y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones
cruzadas, proteccion radioldgica y enfermedades ocupacionales y biologicas).

4.2 Actividades de aprendizaje



El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Sesiones tedricas:
Area 1. Conceptos basicos:

Produccion y cualidades de los rayos X. Naturaleza de los rayos X. Interaccion de los rayos X con la materia: conceptos
basicos. Atenuacion de la radiacion. Formacion de la imagen radiologica.

Area 2. Caracteristicas fisicas de los equipos y haces de rayos X:

Generador. Tubo. Dispositivos asociados. Caracteristicas de la radiacion producida por tubos de rayos X. Sistemas de
imagen.

Area 3. Magnitudes y medida de la radiacion:

Magnitudes y unidades radioldgicas aplicables al radiodiagnostico. Concepto de dosis. Deteccion y medida de la radiacion.
Fundamentos fisicos. Equipos de medida. Medida de la dosis en haz directo. Medida de la dosis de &rea. Dosimetros
personales.

Area 4. Efectos biolégicos de las radiaciones ionizantes:

Aspectos generales de la interaccion de la radiacién con el medio biologico. Efectos somaticos y genéticos. Efectos
estocésticos y no estocasticos.

Area 5. Normativa y legislacion basica en instalaciones de radio diagnostico:

Ley 25/1964, sobre Energia Nuclear. Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
creacion del Consejo de Seguridad Nuclear (BOE n.° 268, de 8 de noviembre de 2007).

Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y su modificacion
en RD35/2008. Real Decreto 1085/2009, Reglamento sobre instalacion y utilizacion de aparatos de rayos X con fines de
diagnostico médico.

Real Decreto 1132/1990, por el que se establecen medidas fundamentales de proteccion radiolégica de las personas
sometidas a examenes y tratamientos médicos.

Real Decreto 413 /1997, sobre proteccion operacional de los trabajado res externos con riesgo de exposicion a radiaciones
ionizantes por intervencion en zona controlada.

Real Decreto 1976/1999, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnéstico.

INSTRUCCION 1S-17, de 30 de enero de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre la homologacién de cursos o
programas de formacion para el personal que dirija el funcionamiento u opere los equipos en las instalaciones de rayos X
con fines de diagnéstico médico y acreditacion del personal de dichas instalaciones.

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 12 de julio de 1982, sobre exploraciones radiolégicas en Medicina e Higiene
Escolar.

Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, de 18 de octubre de 1989, por la que se
suprimen las exploraciones radiologicas sistematicas en los examenes de salud de caracter preventivo.

Normativa del CSN aplicable.
Area 6. Proteccion radioldgica basica:
Objetivos. Principios: Justificacion; Optimizacion; Sistema de limitaciéon de dosis.

Normas basicas de proteccion radiolbgica operacional (Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes). Criterios generales de reduccion de dosis.

Area 7. Proteccion radiolégica especifica en instalaciones de radiodiagnéstico dental o podolégico:

Consideraciones generales. Disefio de instalaciones. Caracteristicas técnicas de las salas de radiodiagnostico. Desarrollo
de la proteccion radiol6gica operacional. Organizacion y control. Mantenimiento preventivo y correctivo. Procedimientos para
la reduccién de dosis a pacientes. Consideraciones de proteccion radiolégica en instalaciones

gue utilizan técnicas particulares: Radiologia digital: Concepto y aplicaciones.

Fundamentos y técnicas de exploracion radiolégica mediante equipos con tecnologia digital. Técnicas pediatricas. Otras
técnicas diagnadsticas e intervencionistas.

Consideraciones particulares respecto a la proteccion del paciente (dosis genéticamente significativas; potenciales
embarazos; recomendaciones de ICRP-diversas publicaciones; n.° 34, 85, 87...).

Area 8. Programa de garantia de calidad:

Implantacién de un programa de garantia de calidad. Justificacion del control de calidad. Organizacion y desarrollo de un
programa de garantia de calidad. Determinacién de la calidad del espectro. Determinacion del voltaje pico. Determinacion
del producto intensidad-tiempo. Fotoexposimetro. Calidad de la imagen. Reveladoras. Camara oscura. Almacenamiento de
peliculas. Percepcion visual de la calidad de la imagen.

Area 9. Requisitos técnico-administrativos:

Procedimiento de declaracion y registro de los equipos e instalaciones de rayos X de diagnostico médico. Especificaciones
técnicas de funcionamiento: Requisitos del personal. Normas de actuacion. Diario de operacion. Archivos e informes.
Verificaciones periodicas y especiales. Dispositivos y prendas de proteccion.

Contenido de las sesiones practicas:



Manejo de los distintos tipos de monitores de radiacion que se utilizan en radiologia, interpretacion de los resultados de las
medidas. Criterios para el empleo del equipo idéneo en cada caso.

Estimacion de las dosis que podria recibir el personal de operacion y miembros del publico, considerando la carga de
trabajo semanal y los resultados de las medidas de la radiacion ambiental. Factores de uso y ocupacion. Comprobacion de
la eficacia de los blindajes estructurales y elementos de proteccion personal.

Clasificacion y sefializacion de zonas de la instalacion de radiologia.

Comprobacion de la variaciéon de la intensidad de dosis debida a la radiaciéon dispersa, en funcién del tamafio del campo
irradiado y de los parametros de operacion (kilovoltaje, miliamperaje, tiempo) y, asimismo, respecto a la posicién del
operador con relacion al foco y al paciente.

Aplicaciéon de procedimientos basicos de operacion que supongan reduccion de las dosis y eviten la repeticién de placas
(colimacidn, técnica apropiada).

Conocimiento de los parametros del funcionamiento de una procesadora con objeto de poder efectuar un control de los
mismos, tales como temperatura, pH y regeneracién de liquidos de revelado. Interpretaciéon de los resultados de algunos
controles de calidad basicos (kilovoltaje, tiempo de disparo, reproducibilidad, reciprocidad, coinciden cia de campos de luz y
de radiacién, rendimiento).

Aplicacion de criterios para estimar la calidad de las imagenes radiograficas, empleando patrones adecuados. Manejo de los
sistemas de obtencion y registro de imagenes.

4.3.Programa

Programa tedrico:

LECCION 1. ESTRUCTURA ATOMICA Y RADIACION ELECTROMAGNETICA
LECCION 2. INTERACCION DE PARTICULAS CARGADAS CON LA MATERIA (1)
LECCION 3. INTERACCION DE PARTICULAS CARGADAS CON LA MATERIA (2)
LECCION 4. INTERACCION DE LOS FOTONES CON LA MATERIA (1)

LECCION 5. INTERACCION DE LOS FOTONES CON LA MATERIA (2)

LECCION 6. CARACTERISTICAS FiSICAS DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO.
LECCION 7. EL HAZ DE RAYOS X. ESPECTRO DE RX.

LECCION 8. MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLOGICAS.

LECCION 9. DETECCION Y DOSIMETRIA DE LA RADIACION.

LECCION 10. EFECTOS BIOLOGICOS DE LAS RADIACIONES

IONIZANTES.

LECCION 11. PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES.
LECCION 12. PROTECCION RADIOLOGICA OPERACIONAL.

LECCION 13. ASPECTOS PARTICULARES DE LA PROTECCION RADIOLOGICA EN DISTINTAS UNIDADES DE
RADIODIAGNOSTICO DENTAL.

LECCION 14. GARANTIA DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD EN INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO
DENTAL.

LECCION 15. ESTIMACION DE DOSIS EN RADILOGIA DENTAL.

LECCION 16. LEGISLACION ESPANOLA APLICABLE A INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO (1).
LECCION 17. LEGISLACION ESPANOLA APLICABLE A INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO (2).
LECCION 18. EMBARAZO E IRRADIACION MEDICA.

LECCION 19. COMPARACION DE RIESGOS.

LECCION 20. DIRECTRICES, RECOMENDACIONES Y NORMAS DE AMBITO INTERNACIONAL (1)
LECCION 21. DIRECTRICES, RECOMENDACIONES Y NORMAS DE AMBITO INTERNACIONAL (2)

Programa préctico

12 SESION. Descripcion y manejo de monitores de radiacion y de dosimetros personales.

Manejo de un monitor de radiacion. Interpretacion de las indicaciones. Estimacion de dosis en funcion de las indicaciones.
22 SESION. Tubo de rayos X. Dispositivos de control y funcion.

32 SESION. Controles de calidad del equipo de RX (kVp, miliamperaje, tiempo de disparo, rendimiento, reproducibilidad,
filtracion...). Comprobacion de la variacion de la tasa de dosis de radiacion dispersa en funciéon del tamafio del campo
irradiado, de los parametros de operacion (kilovoltaje, miliamperaje, tiempo) y de a la posicion del operador con relacion al
foco y al paciente. Sistemas de registro, visualizacion y almacenamiento de imagen.

42 SESION: Proteccion radioldgica en una instalacion de radiodiagnéstico dental. Evaluacion de dosis semanal en distintos
puntos de la sala. Estimacion de las dosis que podria recibir el personal de operacién y miembros del publico, considerando
la carga de trabajo semanal y los resultados de las medidas de la radiacién ambiental. Factores de uso y ocupacion.
Clasificacion de zonas y personal. Comprobacion de la eficacia de los blindajes estructurales y elementos de proteccién
personal. Aplicacién de procedimientos basicos de operacion que supongan reduccién de las dosis y eviten la repeticiéon de
placas (colimacién, técnica apropiada).



4.4 Planificacion de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave
Segundo cuatrimestre.

El Calendario de sesiones tedricas y practicas se publicara en plataforma moodle.

Clases tedricas presenciales por la tarde.

Clases practicas presenciales en instalacion de RX del Hospital San Jorge jueves o viernes por la tarde de 16 horas
a 20 horas en grupos de maximo 6 alumnos.

Seminarios a peticion del alumno.

Seguimiento en plataforma Moodle y repaso de clases teéricas en Canal de youtube del
profesor: https://www.youtube.com/channel/UC6f7kTo-GmcINwc7ka_H5DA

Por COVID, se respetaran las instrucciones de las autoridades sanitarias y académicas. La organizacion y el
desarrollo de la docencia estaran supeditadas a la planificacidon de los espacios realizada por los centros.

En ese sentido, si las clases tedricas no pudieran realizarse de forma presencial éstas se realizaran visualizando las
lecciones en le canal de YouTube del profesor y comentandolas después por alguna aplicacion de
videoconferencias o con la realizacion de resimenes de las mismas.

Si las practicas no pudieran realizarse de manera presencial se realizaran a traves de alguna aplicacion de
videoconferencias por grupos, como maximo, de 6 alumnos.

Si los dos examenes intermedios no pudieran realizarse de manera presencial se realizaran individualmente en
formato oral a través de alguna aplicacion de videoconferencias.

Si el examen final no pudiera realizarse de manera presencial se realizara a traves de la plataforma Moodle segun
las indicaciones del profesor.

4.5.Bibliografia y recursos recomendados

® BBL1. Curso de PR para DIRIGIR instalaciones de Rayos X con fines de diagnéstico médico (IRD) ESPECIALIDAD:
DENTAL CSN-CIEMAT 2009. http://csn.ciemat.es/MDCSN/

® BC 1. Guidance notes for dental practitioners on the safe use of x-ray equipment. NRPB 2001.

® BC 2. Radiation Protection 136 European guidelines on radiation protection in dental radiology The safe use of
radiographs in dental practice. 2004.

® BC 3. Report n° 145. Radiation protection in dentistry. NRPB. 2003.
® BC 4. Publicacién ICRP-84. EMBARAZO E IRRADIACION MEDICA.

® BC 5. Proteccién radiolégica 118 Guia de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagndstico por
imagen. CE 2000.



